Han Luting Cement 
Самоецващ се/самозалепващ цимент от смола Han Luting Cement е двойно втвърдяващ се цимент от дентална смола.  Предназначен е за циментиране на порцеланови, керамични, смолни и метални инлеи/онлеи, корони, мостове,щифтове и фасети. Опаковкан е в шприца с два контейнера съответно за базата и катализатора. За улеснение се предлагат смесителни накрайници – канюли, които се поставят на шприцата и чрез натиск на буталото смесват двете съставки по оптимален начин.
Преди приложението:
 1. Проверете срока на годност и избягвайте замърсяване на опаковката.
 2. Следвайте инструкциите за употреба, преди да използвате.
 3. Поставете накрайник за смесване.  

Приложения:
I.  За всички индиректни възстановявания (с изключение на фасети) 
1. Отстранете временното възстановяване. 
2. Отстранете остатъците от временния цимент и почистете зоната за залепване
3. Изсушете повърхноста с въздух (не пресушавайте) 
4. Пробвайте дали протезното тяло, приляга точно на зъбната част.
5. Поставете смесителна канюла и екструдирайте лента от смесен материал с дължина ½ от дължината на канюлата. Изхвърлете този материал.
[bookmark: _Hlk219142453]6. Нанесете следващия цимент директно върху протезното тяло или подготовената зъбна повърхност, като покриете всички зони, където зъба контактува с протезата.  
7. Когато протезата е поставена правилно я притиснете към зъба за да се изхвърли излишния цимент.
[bookmark: _Hlk219143755]8. Отстранете излишния цимент.  Той се отстранява най-добре след втвърдяване на излишъка със светлина за приблизително 5 секунди. Втвърдения излишък се отчупва и отстранява.
[bookmark: _Hlk219143017]9.  Ако протезното тяло има светлинна пропускливост ( не е метал ) полимеризирайте със светлина за 20 секунди.   
Ако протезното тяло няма светлинна пропускливост  изчакайте 5 мин. за химическото втвърдяване на цимента.                                                                                                                                  
10. Използвайте завършващи ленти за проксималните зони.  Полирайте ръбовете
11. Проверете оклузията

II.  При  "Реставрации с фасета“  
1. Ецвайте зъба за 15 секунди с HanEtch (37,5%), изплакнете обилно. 
2. Нанесете HanBond с леко четкане за 15 секунди, разнесете с въздух за 3 секунди и светлинно полимеризирайте за 5 секунди. 
3.  Нанесете цимент директно върху вътрешната повърхност на фасетата. Поставете върху бондингираното поле на зъба и притиснете внимателно, като позволите на цимента да изтече бавно от всички ръбове. 
4. Полимеризирайте излишния цимент с полимерна лампа за 5 секунди по цялата граница на фасетата. Отстранете излишъка. 
5. Полимеризирайте с лампа за 20 секунди, цялата повърхност. Полимеризационната светлината трябва да пада перпендикулярно върху повърхноста.
6. Полирайте. 

III.  При Фиксиране на коронки върху импланти 
1. Отстранете временното възстановяване. 
2. Отстранете остатъците от временния цимент 
3. Награпавете повърхността на абатмънта чрез пясъкострене или с борер 
4. Изплакнете добре
5. Изсушете импланта на въздух 
6. Поставете коронката, за да се уверите, че пасва правилно  
7. Поставете смесителната канюла на шприцата.  
8. Разпределете цимента директно в реставрацията или върху импланта, като покриете цялата  повърхност на контакт на пестваврацията с импланта. 
9. Когато възстановяването е поставено правилно, отстранете излишния цимент.  Той се отстранява най-добре след втвърдяване на излишъка със светлина за приблизително 5 секунди. Втвърдения излишък се отчупва и отстранява.
10. След отстраняване на излишния цимент изчакайте 5мин.и полирайте.  
11. Проверете оклузията 

Съхранение :
1. Изхвърлете смесителните накрайници за еднократна употреба след употреба 
2. Съхранявайте материала на сенчесто, хладно и сухо място (2-24 / 35-77' F).   

Предупреждения :
1. Трябва да се ползва от зъболекари и специалисти по дентална медицина в съответствие с инструкциите за употреба.  
2. Препоръчва се използване на Кофердам за намаляване на страничните ефекти от употребата на пациенти, които имат анамнеза за тежка алергична реакция към този материал.  
3. Не използвайте при пациенти, които имат кожен обрив, дерматит или анамнеза за свръхчувствителност.  
4. Спрете прилагането на този материал при пациенти, които имат обрив или симптоми на свръхчувствителност по време на употреба.  
5. Този материал се използва само за устната тъкан.  Избягвайте контакт с очите.  
6. Ако възникне случаен контакт с очите или кожата, измийте незабавно с много вода и потърсете лекарска помощ.  
7. Неспециалистите не трябва да използват този материал.  Не използвайте този материал за други цели.  
8. Защитно средство за дихателните пътища е силно препоръчително преди хирургическа операция.  
9. Не използвайте след изтичане на срока на годност.

Опаковка :
1бр. двукомпонентна шприца – 9гр., прозрачен цвят
10бр. смесителни канюли,
10бр. връхчета за смесителните канюли.

Състав и количество на пълнителя: 
[bookmark: _Hlk219187532]Пълнител > 70 wt % ; Състав -  Силиконов диоксид , Бариево стъкло ≥ 60 wt % 
Характеристика
Работно време  ≥ 150сек.
Време за втвърдяване 5мин.
Якост на огъване ≥ 80 МРs. 
